DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL w

Kalibriezektifikat PRUFLABOR

NR.: 090717 zi
gem. DIN 4227 Abschnitt 5.2

[ DIGITALMANOMETER ||

mit échaltausgang

Fabrikat: Barksdale Typ: SW 2000 Nummer K7 14179.1/001
Anzeigenbereich: 800 bar Klasse: 0,5
Resultate in Bar Versuchstemperatur 18°C
SOLLANZEIGE ISTANZEIGE
im Vorwértsgang _|im Riickwértsgang
0 0 0
80 79 81 || AUSWERTUNG: |[
160 159 160
240 239 240 Die gréidte Umkehrspanne
betragt 2 , das
320 318 320 entspricht 0,25 % vom
Skalen-Endwert
400 398 400
480 479 481
Der gréRte Anzeigenfehler
560 560 561 betragt 2 , das
entspricht 0,25 % vom
640 640 641 Skalen-Endwert
720 721 722
800 802 802

Ablesegenauigkeit bei der Prifung 1,0 bar
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